POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Komunikat nr 228 z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie akredytacji laboratoriow badawczych w zakresie nowego wydania
norm: PN-EN 14789:2017-04, PN-EN 14790:2017-04,
PN-EN 14791:2017-04, PN-EN 14792:2017-04, PN-EN 15058:2017-04

Polskie Centrum Akredytacji informuje, ze opublikowane zostalty nowe wydania norm majgce
zastosowanie w obszarze badan emisji gazow i pylow ze Zrddet stacjonarnych, objetych
sektorowym programem akredytacji DAB-08 Akredytacja Ilaboratoriow badawczych
wykonujgcych pomiary emisji gazéw lub pytéw do powietrza ze zrédet stacjonarnych.

Ponizsze normy opisujg aktualne metody badan, ktére powinny by¢ stosowane przez
akredytowane laboratoria badawcze wykonujgce badania AMS na potrzeby oceny zgodnosci
regulowanej przepisami rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie

wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkoSci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej

Wody(Dz U.z 2014 r. poz. 1542):
PN-EN 14789:2017-04 Emisja ze Zrédet stacjonarmych -- Oznaczanie stezenia
objetosciowego tlenu -- Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm

— PN-EN 14790:2017-04 Emisja ze zrédet stacjonamych -- Oznaczanie pary wodnej

w przewodach -- Standardowa metoda odniesienia

— PN-EN 14791:2017-04 Emisja ze zrédet stacjonarnych -- Oznaczanie stezenia masowego
tlenkéw siarki -- Standardowa metoda odniesienia

— PN-EN 14792:2017-04 Emisja ze zrédet stacjonarnych -- Oznaczanie stezenia masowego
tlenkéw azotu -- Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja

— PN-EN 15058:2017-04 Emisja ze zrédet stacjonarnych -- Oznaczanie stezenia masowego
tlenku wegla -- Standardowa metoda odniesienia: spektrometria niedyspersyjna
w podczerwieni.

Jednoczesnie normy wycofane, zastgpione ww. aktualnymi normami, mogg by¢ stosowane
przez akredytowane laboratoria badawcze do dnia 31 lipca 2017 r. (Komunikat Nr 5/2017
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2017 r.).

Whnioski akredytowanych laboratoriow badawczych o uaktualnienie zakreséw akredytaciji,
zwigzane z wdrozeniem do stosowania ww. znowelizowanych norm, bedg rozpatrywane przez
PCA w formie przegladu dokumentacji lub podczas ocen na miejscu w ramach planowanego
nadzoru. Oceny w formie przeglagdu dokumentac;ji realizowane bedg na koszt PCA.

Whnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji w ramach przegladu dokumentacji nalezy sktadac¢
na formularzu FA-01 wraz z dowodami (dokumenty i zapisy) potwierdzajgcymi prawidtowag
realizacje metod opisanych w znowelizowanych normach w tym, co najmnie;:

v’ analize zmian wprowadzonych przez nowe wydanie normy i wptywu tych zmian na realizacje
dziatan Laboratorium zwigzanych z badaniami,

v' wykaz wyposazenia stosowanego w badaniach wraz z informacjg na temat spetnienia
wymagan okreslonych w znowelizowanych normach dla analizatoréw i/lub uktadu pobierania
probek (np. potwierdzone charakterystyki techniczne — certyfikat, sprawozdanie z badan
analizatora, swiadectwo),

v' dowody potwierdzajgce prawidtowg realizacje przez laboratorium znowelizowanych metod
badan (w tym sprawozdanie z badan), z uwzglednieniem realizacji dziatan zgodnie

Komunikat nr 228 z dnia 23.06.2017 r.

str. 1/2



POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

z wymaganiami pkt. 8.3 normy PN-EN 15259:2011, dotyczgcymi ustalenia jednorodnosci
rozktadu wielkosci mierzonej wraz z informacjg dotyczacg stosowanego wyposazenia
i zapisami realizacji dziatan (w tym wyznaczone budzety niepewnos$ci dla pomiarow
substancji emitowanych do atmosfery),

v’ zapisy zwigzane ze sprawdzeniami wyposazenia pomiarowego, w tym z wyznaczania ,dryfu
zera” i ,spanu” wykorzystywanych analizatoréw.

Po uaktualnieniu zakresu akredytacji w formie przegladu dokumentacji, szczegétowa ocena
kompetencji laboratorium do realizacji metod badawczych opisanych w przedmiotowych
normach, z uwzglednieniem obserwacji badan, bedzie przeprowadzona przez PCA w trakcie
kolejnej oceny na miejscu w laboratorium w procesie planowego nadzoru.

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Lucyna Olborska
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